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Описан опыт создания производства поверочных газовых смесей.
Развитие и внедрение 
га зоан али ти ч еск о го  
контроля в промышлен­
ности, науке и технике 
привело к появлению 
большого количества 
приборов, работа кото­
рых основана на различ­
ных принципах. В отличие от химических мето­
дов анализа, осуществляющих фактически пря­
мое определение компонентов, во всех газоана­
лизаторах для установления зависимости значе­
ния аналитического сигнала от концентрации 
определяемого компонента (градуировки) требу­
ются газовые смеси известного состава с аттес­
тованными метрологическими характеристика­
ми.
В 50 -  60-е годы подобные смеси выпускались 
на газосмесительных станциях приборострои­
тельных предприятий и применялись, в основ­
ном, на этих предприятиях в качестве образцов 
сравнения.
В СССР в конце 60-х годов был разработан го­
сударственный стандарт, регламентирующий 
технические требования и методы испытаний ав­
томатических газоанализаторов. С начала 70-х 
годов на газоанализаторы стали повсеместно 
распространяться метрологические нормы и 
правила, в частности, правило об их поверке: пер­
вичной -  при выпуске из производства, и перио­
дической при эксплуатации. В связи с этим рез­
ко возросла потребность в газовых смесях метро­
логического назначения, приготавливаемых и 
хранящихся в баллонах под давлением [ 1 ].
В 1974 году в Японии было закуплено оборудо­
вание и запущен цех по производству ПГС на Ба- 
лашихинском кислородном заводе (БКЗ), г.Моск­
ва. Подобные производства были организованы 
на Московском газоперерабатывающем заводе.
ПГС (поверочная газовая смесь) -  государственный 
стандартный образец состава газовой смеси.
Ленинградском заводе 
“Лентехгаз", Смоленс­





ном заводе. Кроме того, 
ПГС изготавливались на газовых станциях в НТО 
АН СССР (Ленинград). ВНИИМ им. Д.И.Менделе­
ева (Ленинград), ВНИИ Аналитического приборо­
строения (Киев), УкрЦСМ. СКВ средств аналити­
ческой техники (Ужгород) и на некоторых других 
предприятях. В конце 80-х годов объем выпуска 
ПГС достиг порядка 70 тыс. баллонов в год. Прак­
тически все производители ПГС находились в 
европейской части страны.
В это же время во ВНИИМ им. Д.И.Менделеева и 
ряде других организаций проводились работы по 
нормативному и метрологическому обеспечению 
производства ПГС. В настоящее время ВНИИМ 
им. Д.И.Менделеева является ведущей организа­
цией. курирующей работы по метрологическому 
обеспечению газоаналитических измерений в 
России [2].
Предприятия Уральского региона традицион­
но получали ПГС. в основном, из Москвы и Ле­
нинграда. Некоторые типы смесей, например 
смеси состава Н2-  0 2. 0 2- Н2, поставлялись с Ко- 
товского автогенного завода и некоторых других 
предприятий.
С развалом СССР и последующим экономичес­
ким кризисом производство ПГС резко сократи­
лось. к тому же многие производители оказались 
в других государствах.
С начала 80-х годов в Свердловском филиале 
Научно-исследовательского и конструкторского 
института энерготехники (СФ НИКИЭТ) проводи­
лись экспериментальные работы по отработке
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числе 2 авторских свидетельств.
технологии высокотемпературного газоохлажда­
емого реактора (ВТГР) и опытного термоядерного 
реактора (ОТР). В качестве теплоносителя в этих 
установках предполагалось использовать гелий. 
С этой целью был создан внереакторный гелие­
вый стенд (ВГС) с рекордными, по тем временам, 
параметрами: давление теплоносителя до ІбМпа, 
температура экспериментальных участков до 
1000°С и расходом гелия до 250 г/с.  За 9 лет ра­
боты были отработаны многие вопросы газовой 
технологии, в том числе: технология подготовки 
элементов и узлов установки, фильтров системы 
очистки, пробоотбор и анализ особо чистого газа, 
технология очистки гелиевого теплоносителя, 
некоторые вопросы метрологического обеспече­
ния анализа особо чистого гелия и многие дру­
гие. В 1990 году финансирование работ по газо­
вой тематике было прекращено. Идея производ­
ства ПГС в городе Заречном Свердловской облас­
ти возникла как логическое продолжение работ 
по тематикам, связанным с газовыми техноло-
дартных образцов состава газовых смесей соглас­
но "Перечню ...” , утвержденному во ВНИИМ им. 
Д. И. Менделеева.
Первоначально в "Перечень...” вошло 89 ГЪсу- 
дарственных стандартных образцов (ГСО). По 
мере становления производства и приобретения 
аналитического оборудования увеличивался и 
список выпускаемых ГСО, который в настоящее 
время включает в себя около 300 наименований 
стандартных образцов.
Производство товарных ПГС возрастало п р и ­
мерно в 2 раза ежегодно. На рисунке приведен 
график выпуска ПГС за 1995 - 1999 г. (1999 г о д -  
прогноз). Снижение роста в 1998 году связано с 
известным кризисом, начавшимся в августе.
гиями.
В октябре 1993 года Фонд развития "Технопо- 
лис-Заречный” совместно с АО ‘Технопарк” по 
программе поддержки малого предприниматель­
ства объявил конкурс инвестиционных проектов. 
На этом конкурсе проект "Производство ПГС” по­
бедил в номинации наукоемких производств и 
получил приз -  льготный кредит на реализацию 
проекта. В феврале 1994 года было зарегистри­
ровано акционерное общество закрытого типа 
"ПГС” . В течение 1994 года было создано произ­
водство, включающее в себя: газосмесительные 
установки для приготовления смесей, смонтиро­
вана весовая установка для приготовления эта­
лонов. вспомогательное оборудование для подго­
товки баллонов. на двух хроматографах "Цвет- 
560” запущены и отработаны методики анализа 
газовых смесей, проведены исследования по оп­
ределению метрологических характеристик ме­
тодик выполнения изме­
рений и подготовлены ма­
териалы для их метроло­
гической аттестации. В 
начале 1995 года методи­
ки  анализа смесей были 
аттестованы во ВНИИМ 
им. Д.И.Менделеева и в 
феврале производство бы­
ло принято рабочей ко ­
миссией. 25 февраля АО 
"ПГС” получило лицензию 
на право выпуска ПГС -  
государственны х с т а н ­
В настоящее время производство располага­
ет:
- двумя газосмесительными установками для 
одновременного приготовления до 10 баллонов 
газовых смесей манометрическим методом:
- установкой для термовакуумной десорбции 
баллонов (возможна подготовка одновременно до 
8 баллонов емкостью 4 литра или до 4 баллонов 
емкостью 10-12 литров):
- участком ревизии баллонов:
- установкой для пе­
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- тремя хроматографами “Цвет-500";
- установкой для измерения массы газов 
“УИМГ-3", лабораторными весами BJTP-200:
- трехканальной газосмесительной установ­
кой для приготовления газовых смесей ТГС-03":
- образцовым лазерным интерферометром для 
анализа бинарных смесей различного состава в 
широком диапазоне концентраций:
- образцовым газоанализато­
ром ТИАМ-15М2" для определения 
микропримесей монооксида угле­
рода в диапазоне0,5 -500 млн 1:
- коллекцией чистых газов для 
приготовления весовых эталонов 
и товарных ПГС.
Метрологическая база произ­
водства основывается на следую­
щем образцовом оборудовании:
1. Установка для измерения 
массы газов “УИМГ-3".
Установка имеет следующие 
характеристики:
- максимальная взвешиваемая масса на ве­
сах 10 кг:
- минимальная определяемая масса 10 г:
- максимально определяемая масса 1100 г:
- погрешность 18 мг.
Установка позволяет приготавливать смеси 
любого состава в диапазоне концентраций от 
0,050 до 99% с погрешностями, указанными в 
таблице 1.
Таблица 1








От 0,010 до 0,099 1.5
От 0,10 до 0,49 0,8
От 0,50 до 9,9 0,3
От 10 до 94 - 0,04
От 95 до 99 - 0,02
Для приготовления смесей с небольшим содер­
жанием определяемого компонента применяет­
ся так называемый “двойной весовой" метод. Для 
этого используются дозы объемом 120 и 200см3, 
изготовленные из алюминиевого сплава и рас­
считанные на избыточное давление до 1 МПа, 
при этом масса доз составляет 140 г и 160 г со­
ответственно. В дозу закачивается примесный 
газ, доза взвешивается на аналитических весах 
BJIP-200, подсоединяется к  баллону-приемнику.
и газ количественно переносится в баллон. Пос­
ле этого доза вновь взвешивается. Масса дозиру­
емого компонента определяется по разности двух 
взвешиваний. После этого в баллон-приемник до­
бавляется основной газ и происходит взвешива­
ние на установке УИМГ-3. Такой метод позволяет 
количественно дозировать в баллон-приемник 
ка к минимум 100 мг примесного газа с погреш­
ностью порядка 
0,5%.
2 . О б р а з ц о ­





за б инарны х 
смесей различ­
ного состава в 
диапазоне ко н ­
центраци й  от 
0,5 до 99% с сум­
марной погрешностью от 0,05 до 0,5%.
3. Генератор газовых смесей ГГС-03.
Генератор представляет собой трехканальную
динамическую газосмесительную установку с вы­
сокоточными термоанемометрами. Первый канал 
имеет рабочий диапазон от 150 до 1500 см3/м ин. 
второй канал от 15 до 150 см3/м ин . третий канал 
-  от 1 до 10 см3/м и н . Максимальный коэффици­
ент разбавления 1500. Суммарная погрешность 
задания и поддержания расхода от 0,5 до 1,5 %. 
Генератор позволяет получить на выходе газовые 
смеси различного состава в широком диапазоне 
концентраций с суммарной погрешностью от 1 
до 3 %. При этом используются особо чистые газы, 
содержание основного компонента в которых дол­
жно быть > 99.98 %. Следует отметить, что если в 
качестве одного из исходных газов использовать 
газовую смесь с маленькими содержаниями оп­
ределяемого компонента, то на выходе можно 
получить смесь с микросодержанием определяе­
мого компонента (С< 100 млн 1).
4. Коллекция чистых газов.
Для приготовления эталонов используются 
особо чистые газы, достоверное содержание основ­
ного компонента в которых составляет > 99,99 %. 
Получение и хранение газов такой чистоты пред­
ставляет собой сложную задачу. В рамках неболь­
шого предприятия организация очистки исход­
ны х газов будет нерентабельна. Поэтому коллек­
ция чистых газов собиралась по всей стране на 
специализированных предприятиях.
Для приготовления ПГС используются основ­
ные газы (газы-разбавители): воздух, азот, гелий, 
аргон, кислород, водород. Примесные газы: ме­
тан. водород, кислород, монооксид углерода, до- 
иксид углерода, пропан, азот, бутан, гексан. Ос­
новной метод анализа при аттестации приготов­
ленных ПГС - хроматографический. Аттестова­
ны и используются методики анализа, характе­
ристики которых приведены в таблице 2.
Все измерения проводятся в режиме компа- 
рирования - сравнения с эталоном нулевого раз­
ряда при каждом измерении.
Получение особо чистых газов связано преж­
де всего с отработкой методик определения м и к­
ропримесей и организацией  м етрологичес­
кого обеспечения этих методик анализа. При 
этом в работе должны использоваться исходные 
газы, более “чистые”, чем анализируемые. Полу­
чается своеобразный замкнуты й крут. Этот круг 
удалось разорвать на заводе “Лентехгаз” , где по­
лучают чистые 0 2 и N2. на Балашихинском ки с ­
лородном заводе (СН4, С3Нн. С 02). Оренбургском 
гелиевом заводе (Не). Нижнетагильском метал­
лургическом комбинате (Ar) и некоторых других 
предприятиях.
Метрологическая база АО “ПГС” позволяет 
обеспечивать эталонами аналитический ком п­
лекс. “Библиотека” эталонов постоянно вклю ча­
ет в себя 60 -  70 баллонов с эталонами. Ежегодно 
проводятся сличения с ГЬсударственным первич­
ным эталоном единицы молярной доли компо­
нента в газовых средах ГЭТ 154-88, который на­
ходится в ГП “ВНИИМ им. Д.И.Менделеева” . Все 
сличения прошли успешно.
В настоящее время заказчиками газовых сме­
сей в АО “ПГС” являются более 170 предприятий. 
Основная масса заказчиков находится в Тюмен­
ской, Свердловской. Пермской, Челябинской,
Курганской, Омской, Томской областях, Татарста­
не, Башкортостане. Казахстане. Были разовые 
заказы из Красноярска, И ркутска и некоторых 
других городов.
Самыми крупными, по объему заказов, явля­
ются нефтегазодобывающие и перерабатываю­
щие предприятия, энергетические и металлур­
гические предприятия. Объем заказа таких пред­
приятий доходит до 200-250 баллонов. Бо­
лее мелкие заказы размещают областные, 
городские и районные организации газо­
снабжения, Центры метрологии и стандар­
тизации. санитарно-эпидемиологические 
станции, предприятия по обслуживанию 
переносных газоанализаторов для анали­
за выхлопных газов автомобилей (ГИБДД), 
предприятия химической промышленнос­
ти, машиностроительные и горнодобыва­
ющие предприятия, приборостроительные 
предприятия и предприятия, вы пускаю ­
щие и обслуживающие медицинскую тех­
нику, организации другого профиля. В таб­
лице 3 представлены процентные соотно­
шения заказов по отраслям промышленности.
Таблица 3
Процентные соотношения заказов по отраслям 
промышленности









Центры метрологии и стандартизации 6,6























5 млн1 - 99 % 2 - 10%
н, 0,01 - 99% 0,4 - 1,5%
о 2 0,1 - 50% 0,1 - 1,5%
СО 1 - 500 млн-1; 
0,1 - 50%
1 - 10%
со2 0,05 - 99% 0,4 - 1,5%
Дальнейшее развитие производства предпола­
гается по следующим направлениям.
1. Для аттестации ПГС с микропримесными 
содержаниями компонентров и анализа сырья 
необходимо отработатьметодики определения 
микропримесей постоянных газов. К  сожалению в 
настоящее время отечественной промышленнос­
тью приборы для подобных целей не выпускаются.
2. Расширение номенклатуры в первую оче­
редь будет происходить с запуском в серийное про­
изводство ПГС с газами-загрязнителями атмос­
феры: NO. N 02, S 02, NH3. Потребность в смесях та­
кого состава для региона оценивается в 500 -  600 
баллонов в год. Решение этой задачи также тре­
бует прибретения дорогостоящего оборудования.
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А О  “ П Г С ”
Лицензия № 025И от 24.02.98 г, выдана Уральским центром стандартизации, метрологии и 
сертификации на право изготовления поверочных газовых смесей 
Предлагает вниманию предприятий, эксплуатирующих газоаналитическую аппаратуру
'У Поверочные газовые смеси
Номенклатура - согласно Гос.реестра ПГС по ТУ-6-16-2956-92.
Смеси, не входящие в Гос.реестр, 
могут быть изготовлены по отдельному заказу.
у Многокомпонентные газовые смеси
на основе Не, N2, 0 2, Н2, Ar, воздуха с содержанием СО, С02, 0 2, Н2, Не, Ar, 
Хе,Кг,СН4,С 2Н6,С 3Н8,С4Н10,С6Н14.
Примечание: Возможна поставка смесей в баллонах изготовителя.
у Услѵги по методическому и метрологическому 
обеспечению газоаналитических измерений
По вопросам заключения договоров на поставку смесей и выполнение работ, 
а также за дополнительной информацией обращайтесь по адресу:
624051, Свердловская область, 
г. Заречный, ул. Мира, 35, АО “ ПГС”
Наш телефон: (34377) 7-29Л1, факс: (34377) 7-29-44
